Netzwerk Netzwerk Radiologie Nuklearmedizin
Ra d IOIOgI_e Service & Support RIS/PACS
Nuklearmedizin CH-9007 St.Gallen
Tel. +41 71 494 66 77
support-ris-pacs@kssg.ch
www.netzwerk-radiologie.ch

Bedienungsanleitung 1Q-Lite Viewer

Dateiname_Erstelldatum Autor Freigabe durch_am Version | Seite
Bedienungsanleitung IQ-Lite Service & Support RIS/PACS  [21.11.2018 21 1von5
Viewer.docx 2018-11-21




Q Netzwerk

Radiologie

Nuklearmedizin

Inhalt

1 Die wichtigsten FUNKLONEN ErKIAI ...........ccooiiiiiiiiiei e
1.1. 1Q-View Startseite — gewtinschte Bilder auswahlen
1.2. 1Q-Viewer Bildbetrachtung
1.3, ErlAuterung SYMDOIE ......cooui e
1.4. Funktionen in der Menuleiste

Dateiname_Erstelldatum Autor Freigabe durch_am Version | Seite
Bedienungsanleitung 1Q-Lite Service & Support RIS/PACS | 21.11.2018 2.1 2von5
Viewer 2018-11-21




Netzwerk

Radiologie

Nuklearmedizin

1 Die wichtigsten Funktionen erklart

1.1. 1Q-View Startseite — gewtinschte Bilder auswéhlen

1. Studien oder Serien mittels einem Hakchen auswahlen, entsprechender Inhalt wird
danach geladen
2. Anschliessend starten Sie den Viewer
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1.2. 1Q-Viewer Bildbetrachtung

1. Navigations-Bereich: mit Pfeiltasten oder direkt auf die ,Tabs" klicken um andere
Bilder/ Serien darzustellen

2. Bildbereich

3. Beim Uberfahren mit dem Mauszeiger werden an der linken Seite oder unten

Funktionsbuttons eingeblendet

CR (Thorax pa/sedl) vom 09 08 20« *

4 Kantonsspital St. Gallen - SG g
Ref: / Perf:
Studg date: 31.12.2009
t

udy time: 11:04:18
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1.3. Erlauterung Symbole

Untere Tool-Leiste
Viewer 6ffnen

Viewer

Viewer schliessen

Cine Mode (automatisches Durchbléattern)

Bildschirmaufteilung

Helligkeit und Kontrast &ndern

—@ Mess-und Winkel-Werkzeuge
Lupenfunktion
Vergrossern (Optimal einpassen, 1x, 1.5x 2x, 3x)

Linke Tool-Leiste
Synchronisieren mittels Tischposition

Sync

Alle Serien kontinuierlich durch scrollen

Bind

gal = ; )
:.I Bild oder Serie bearbeiten

Bild spiegeln oder drehen

Patientendaten ein- und ausblenden

Bilder ausdrucken

Bilder zurtick auf Original-Zustand setzen

Schichtposition anzeigen

Alle Funktionen der linken Tool-Leiste
ausschalten

1.4. Funktionen in der Mentlleiste

1. Weitere Funktionen kdnnen Uber die Menuleiste abgerufen werden. Eine ausfihrliche
Beschreibung finden Sie unter dem MenUpunkt ,Hilfe®.

Fir Fragen stehen wir Thnen gerne zur Verfigung:

Service Center: 071 494 66 66

1 L 1me
' Werkzeuge Weitere Einstellungen  Bildfilter Bildauswahl Mavigation Hilfe

Bild{er) exportieren ]
Machverarbeitung

Druckmanager

Study Browser in Vordergrund bringen D.02.2009: MR (MR Wirbels=

| Viewer schlieBen
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